
ตวัชี�วดั (ภาษาไทย) อตัราการสอบเทียบเครื�องมือที�ผา่นเกณฑม์าตรฐานมากกว่า
ร้อยละ 80 

ตวัชี�วดั (ภาษาองักฤษ) Instrument calibration To Be In Line For Standard >80 
นิยาม 1. การสอบเทยีบเครื'องมอืหมายถงึการปฏบิตัเิปรยีบเทยีบระหว่างค่า

อ่านของเครื'องมอืกบัอุปกรณ์มาตรฐานการวดัที'สามารถสอบกลบัได้
ถงึมาตรฐานการวดัสากล 
2. เกณฑม์าตรฐาน หมายถงึ วธิกีารสอบเทยีบ,เครื'องมอืมาตรฐานที'
ใชแ้ละค่าผดิพลาดที'ยอมรบัไดต้ามขอ้กําหนดมาตรฐานของเครื'องมอื
นั Iนๆ 

วตัถปุระสงคข์องตวัชี�วดั 1.เพื'อควบคุมคุณภาพของเครื'องมอืแพทยใ์หเ้ป็นไปตามขอ้กําหนด
ของเครื'องมอืที'ไดม้าตรฐาน รูค้วามถูกตอ้งและความแม่นยาํของ
เครื'องมอื ป้องกนัการใชเ้ครื'องที'ไมไ่ดคุ้ณภาพกบัผูป้ว่ย 
2.เพื'อใหผ้ลการตรวจวนิิจฉัยการรกัษาบําบดัโรคมคีวามปลอดภยัและ
มปีระสทิธภิาพสงูสุด 

สตูรในการคาํนวณ (a/b) x 100 
ข้อมลูที�
ต้องการ 

ตวัตั �ง a = จาํนวนเครื'องมอืที'สอบเทยีบผ่านเกณฑ ์
ตวัหาร b = จาํนวนเครื'องมอืที'รบัสอบเทยีบทั Iงหมด 

ความถี�ใรการจดัทาํข้อมลู ทุก 6 เดอืน 
หน่วยวดั รอ้ยละ 
เกณฑค่์า Alert ให้ตรวจสอบ
ข้อมลู 

เกณฑม์าตรฐานการสอบเทยีบและบญัชคี่าผดิพลาดที'ยอมรบัได ้

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ 
ปี) * 

มาตรฐานการสอบเทยีบ กองวศิวกรรมการแพทย ์กรมสนบัสนุน
บรกิารสุขภาพ ปี 2552 

วิธีการแปลผล ค่ายิ'งมาก = มคีุณภาพด ี
ที�มา/ Reference  
วนัเดือนปีที�เริ�มใช้ 1 ตุลาคม 2557 
วนัเดือนปีที�ปรบัปรงุครั �ง
ล่าสดุ 
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